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HISTORICO

Os resultados da primeira anélise de cabelo foram publica-
dos por Hoppe em 1858, que determinou As no cabelo de ca-
ddveres exumados 11 anos apds o sepultamento. Aproximada-
mente 100 anos apds, em 1954, Goldblum determinou
anfetamina em pélos de cobaia. Mas, com relagfo & determina-
¢do de drogas no cabelo, a publicagdo que realmente mudou a
situacdo foi a de Baumgartner que, em 1979, determinou a
concentragdo de opidceos no cabelo humano, através de extra-
cdo com metanol e detec¢do por RIA (Radioimunoensaio)’,

Em 1943, Flesch ja havia proposto que o cabelo poderia ser
usado como material de biépsia para a determinagdo de ele-
mentos trago presentes no corpo humano, ja que o cabelo fun-
ciona como um 6rgdo excretor (0 menor deles)?. Mas durante
as décadas seguintes as anélises de sangue e urina® tiveram a
preferéncia, sendo que na década de 1930 iniciou-se a era da
medicina industrial®, ou seja, o diagnéstico de doengas através
de exames laboratoriais. Nos anos 60, a utilidade da andlise de
cabelo foi redescoberta por pesquisadores da drea de nutricéo,
e na década seguinte foram realizados vérios simpdsios a res-
peito do assunto e livros foram publicados®.

Merece citagdo a investigagdo sobre a morte de Napoledo
Bonaparte na qual, através da andlise do seu cabelo por NAA
(Andlise por Ativagdo Neutrdnica), foram verificadas sucessivas
exposigdes ao As. Foi observada a presenga de As no cabelo de
Napoledo Bonaparte quando foram analisados diferentes segmen-
tos do mesmo fio de cabelo. Foi concluido que o As ligou-se
irreversivelmente com as protefnas do cabelo, cujo crescimento
didrio do foliculo foi 0,35 mm, fazendo com que a distribui¢do
do elemento ocorresse de forma segmentada. Assim, as diferen-
tes exposi¢cdes de Napoledo Bonaparte ao As puderam ser
registradas através do cabelo. A partir desta idéia, o cabelo foi
também utilizado para comprovar a contaminagio com Hg na
populagdo de um vilarejo do Iraque, onde o trigo utilizado para
o p3o era tratado com fungicida i base de compostos mercuriais®.

Com o desenvolvimento € amadurecimento de novas técnicas
analfticas na década de 1980, principalmente a espectrometria de
absor¢@o atdmica com atomizagio eletrotérmica (ETAAS), a es-
pectrometria de emissdo atdmica com plasma indutivamente
acoplado (ICP-AES) e a espectrometria de massa com plasma
indutivamente acoplado (ICP-MS)) surgiram novas perspectivas
relacionadas 2 andlise de cabelo™*, Nos tltimos anos, houve gran-
de desenvolvimento nesta drea, porque a detecglio de elementos
trago pode ser feita com certa facilidade, o que levou a certos
exageros e supervalorizagdo da anélise de cabelo. Em muitos ca-
sos, alguns profissionais da drea nutricional, sem experiéncia
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clinica, passaram a fazer diagnésticos baseando-se na concentra-
¢do dos elementos encontrados no cabelo das pessoas e iniciaram
a terapia. Redes de laboratdrios comerciais foram criadas em di-
versos paises ¢ a andlise de cabelo passou a ser feita em grande
escala, de maneira semelhante com o que € feito com amostras de
minerais e grios. Atualmente, nos laboratérios os valores obtidos
na andlise sio comparados aos valores estocados no computador
(por exemplo, valores médios para determinado elemento e faixa

~ de concentragiio considerada normal no cabelo, em relagio 2 ida-

de) e a terapia & recomendada®. Desde 1854 e até o presente, a
andlise de cabelo foi algumas vezes glorificada, algumas vezes
condenada, algumas vezes aceita e algumas vezes ndo aceita',
Atualmente existem muitos dados disponiveis na literatura,
mas existe muita controvérsia quanto a aceitagfio destes dados.
Isto se deve a discrepancia dos resultados, devido a dificulda-
de de se diferenciar entre contaminagfo exdgena ¢ endégena,
diferentes procedimentos de coleta e preparo da amostra. Além
disso, outros fatores contribuem, quais sejam: sexo, raga, hébi-
tos alimentares, localiza¢do geogréfica do individuo e caracte-
risticas morfoldgicas do cabelo. O problema da andlise do ca-
belo humano ndo € a andlise em si, j4 que esta pode ser exe-
cutada sem muita dificuldade; o problema estd relacionado com
as caracteristicas do cabelo humano, falta de procedimentos de
anilise padronizados e controle de qualidade da analise®>'°,

FINALIDADES

Segundo alguns autores, o cabelo é um “dosimetro biol6gi-
co”, “filamento de registro” ou “espelho do ambiente” onde o
individuo foi exposto”. Isto porque se houver considerdvel ex-
posigdo a determinado elemento quimico e droga, por contami-
naglio externa ou através da ingestio, apés um certo periodo a
substincia estard presente no cabelo'!™'*. A determinacio de
elementos traco no cabelo nfio é apenas um meio de se avaliar
a exposi¢do atual, mas também tem potencial para avaliar e
reconstruir episédios passados relevantes a satide, mesmo que
a agfo j4 tenha cessado'!.

A anilise de cabelo é bastante utilizada em criminalistica (na
Europa, para identificar criminosos, através da andlise do DNA
¢ morfologia), toxicologia, meio ambiente medicina do trabalho
(para avaliar a exposigdo a metais pesados) e nutri¢io. A con-
centracdo de elementos trago no cabelo ¢ utilizada na comunida-
de paramédica para avaliar distirbios de aprendizagem, emoci-
onais e nutricionais; na comunidade médica para avaliar doen-
¢as e distirbios metabdlicos, onde é muito controvertida a vali-
dade no diagnéstico clinico, sendo mais aceita quando utilizada
para confirmar alguma hip6tese®®1 11518,
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Em muitos casos, a andlise de cabelo € o tnico recurso para
comprovar o uso de drogas no caso de pessoas ji falecidas,
com o objetivo de se descobrir a causa da morte. Pode ser
utilizada para avaliar o consumo de drogas em centros de rea-
bilitagdo, reaver carteira de motorista apreendida (Alemanha) e
é solicitada a candidatos a empregos importantes (USA)'!L.

Até o momento, a andlise de cabelo ndo ¢ popularmente acei-
ta, mas grandes avangos acontecem todos os anos>®8%16.18-23
Com relagdo ao controle de qualidade da andlise, materiais sdo
certificados, procedimentos padrdo de coleta e preparo da amos-
tra sdo adotados, e estudos sdo feitos também no sentido de
diferenciar as contaminag¢Ges endégena e exégena. Na drea mé-
dica, a controvérsia é ainda grande (entre a medicina tradicional
¢ a ortomolecular), com novas propostas surgindo no sentido de
se avaliar a metabolizaciio de drogas utilizadas como medica-
mentos, através da andlise de cabelo. Neste sentido, Willians et
al.?* realizaram estudos com carbamazepinicos utilizados para
tratamento da epilepsia, objetivando demonstrar que se a mesma
dose do farmaco for administrada durante um certo tempo, a sua
incorporacdo no cabelo deve ser relativamente constante, desde
que ndo haja outros fatores que afetem a farmacocinética da
mesma. E se a absor¢@o for regular no cabelo, também o serd no
plasma do sangue. Segundo os autores, a andlise de cabelo pode
ser utilizada na medicina terapéutica, onde medicamentos sdo as
vezes receitados pelo método de tentativas. Principalmente por-
que informagdes retrospectivas do comportamento da droga po-
dem ser obtidas através da andlise de cabelo.

No Brasil, atualmente, a andlise de cabelo ¢ solicitada prin-
cipalmente por médicos da 4rea da medicina ortomolecular,
para avaliar o estado nutricional (elementos essenciais presen-
tes em baixa ou alta concentragio) e possiveis contaminag¢des
por metais pesados. Citam-se como exemplo os elementos Cr,
Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, V e Zn que sio essenciais ao
organismo, mas se estiverem presentes em excesso podem pro-
vocar vdrias doengas ou até mesmo a morte>?, O contrdrio
também pode ocorrer se ndo estiverem presentes em quantida-
des suficientes para o organismo. Elementos tais como TI, As,
Sb, Bi e Hg nio sdo essenciais®®, sendo sempre indesejaveis
em qualquer concentragfo.

A anilise de elementos trago no cabelo € utilizada pelo fato de
que a concentragdo dos elementos no cabelo indica a concentra-
¢do dos mesmos no organismo. A partir disto, dietas sdo reco-
mendadas, substancias contendo os elementos que estdo abaixo da
concentragéo limite no organismo s3o prescritas, ou a eliminagio
dos metais pesados do organismo & feita por quelacio®. Quanti-
dades muito baixas destes elementos estario sempre presentes no
organismo em decorréncia da alimentacdo e poluigdo ambiental.
Pode-se afirmar que quase todos os elementos estdveis da tabela
periédica estdo presentes no cabelo>®, a menos que o metabolis-
mo celular exclua alguns deles. Um nimero grande de elementos
(mais de 50), representando todos os grupos de elementos da ta-
bela periddica, jd pode ser detectado no cabelo e a concentragio
medida por técnicas analiticas atualmente disponiveis.

O teor de cinzas do cabelo € menor que 1%, indicando uma
baixa quantidade minerais. Os constituintes maiores séo prote-
inas (80 %), agua (15 %) e lipl’dios2'27. Elementos presentes no
cabelo, tais como, Ca, O, Mg, Na, K e Cl sdo considerados
macrominerais; enquanto que, por exemplo, Fe, Zn, Cu, Mn, I,
Cr, Se e Mo sdo considerados elementos trago?,

MORFOLOGIA DO CABELO HUMANO E ABSORCAO
DE ELEMENTOS

O cabelo, além de ser um adorno, tem a fungio de proteger
a cabeca dos raios solares, o que é feito através da melanina
presente nele, a qual € também responsdvel pela sua coloragio.
O cabelo possui receptores nervosos que funcionam como
sensores, 0s quais o levam a aumentar a protecdo da cabega
quando necess4rio?’.
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O cabelo humano € um filamento queratinizado que cresce
a partir de cavidades em forma de sacos chamados foliculos
(Fig. 1). Estes foliculos estendem-se desde a derme até a
epiderme através do extrato cérneo. Cada foliculo é um 6rgéo
em miniatura que contém componentes glandulares e muscula-
res. O didmetro de um fio de cabelo humano varia de 15 a 120
um, dependendo da raga®*?”, O cabelo é basicamente compos-
to por trés camadas: cuticula (camada externa composta por
vérias subcamadas separadas por um complexo de células -
endocuticula, epicuticula e exocuticula); cértex (principal com-
ponente do cabelo, formado por um conjunto de células cilin-
dricas denominado de matriz, local onde fica situada a queratina
e outras proteinas) e medula (camada mais interna do foliculo)
que em alguns tipos de cabelo pode ndo estar presente)>*7. Em
intoxicagdes severas por metais pesados, tais como Tl e Pb, a
cuticula pode mostrar-se danificada®.

Figura 1. Equema de um corte do couro cabeludo: a) extrato cérneo;
b) epiderme; c) glindula cebdcea; d) glandula ecrina; e) derme; f)
vasos sangiiineos; g) foliculo; h) papila; i) granulos de melanina; A)
zona de diferencia¢do e sintese bioldgica; B) zona de queratinizagdo
e C) Regido do cabelo permunente. Baseada na ref. 27.

Uma protefna de forma espiralada (a o-queratina) é que d4
sustenta¢do ao cabelo, a qual fica imersa na matriz que é com-
posta por células proteicas ricas em tirosina e S. Cortes
histolégicos demonstraram alta atividade de metais pesados nes-
te local. Através de andlise por difracio de Raios-X pode ser
observado que 30% da estrutura do cabelo é cristalina, enquanto
que 70% €& amorfa (peptideos de conformagio ndo definida).

A estrutura morfolégica do cabelo e sua composi¢do quimica
evidenciam que € pouco provdvel que haja uma distribui¢io
uniforme de elementos trago no mesmo, havendo regides onde a
incorporagdo é maior’. A absor¢do dos elementos d4-se a partir
da raiz (na regido da papila - Fig. 1), cuja quantidade incorpo-
rada depende da concentragdo instantanea dos fluidos biolgicos
circundantes (sangue, linfa e fluido extra-celular). Um perfodo
de aproximadamente 30 dias decorre entre a absor¢io € o equi-
librio no cabelo. As formas de como ocorre a incorporagio de
elementos trago ndo sdo ainda bem elucidadas. O modelo mais
simples assume que a incorporagdo endégena ocorre de maneira
passiva, ou seja, por gradientes de concentragio.

Cada folfculo possui seu 2lgr(’)prio ciclo de desenvolvimento,
que compreende trés fases™?72%:

1. Anédgena. E a fase do desenvolvimento e do crescimento do
cabelo, sendo que a papila (situada na porgio inicial da
raiz do cabelo) do foliculo estd em intimo contato com os
vasos sangiifneos, onde substincias presentes nos fluidos
circulantes sdo absorvidas pelo cabelo. Elementos trago que
circulam pelos fluidos do corpo podem incorporar-se ao
cabelo continuamente durante seu crescimento, € assim
entdo a variagdo da concentragdo de determinado elemento
durante os diferentes periodos pode ser medida. A maioria
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dos elementos quimicos liga-se irreversivelmente aos gru-
pos SH dos aminoécidos enxofrados (absor¢io enddgena).
Nos individuos sem problemas de alopécia, ou distiirbios
advindos de doengas do couro cabeludo ou contaminagdo
com metais pesados3'7'26, 85% dos cabelos estdo nesta fase
de desenvolvimento.

2. Catdgena. Esta fase transitéria dura apenas algumas sema-
nas, onde o cabelo péra de crescer e ndo hd mais irrigacéo
sangiiinea (o cabelo morre). No individuo sio e sem
alopécia, 1% dos cabelos estdo nesta fase. A morte do ca-
belo também ocorre quando a contaminagdo com metais
pesados, tais como Tl, Cd e Hg ¢é alta®.

3. Telégena. Nesta fase o cabelo cai, sendo empurrado por
um novo foliculo que nasce no mesmo local.

A contaminagdo exdgena do cabelo pode ocorrer através
do arraste de substincias externas (poeira, fumaga, cosméti-
cos, suor e sebo provindos das glandulas sebiceas e ecrinas
que langam seus produtos sobre a epiderme) pela 4gua, uma
vez que o cabelo é hidréfilo. Os elementos trago presentes na
dgua irdo fixar-se 2 queratina do cabelo, ou em alguns casos
especificos, 3 membrana das células®*#92%, Particulas de
poeira contendo quantidades significativas de elementos trago
podem também ficar retidas entre as vdrias camadas da
cuticula através de interagBes eletrostaticas™’, principalmente
quando esta estiver danificada. A estrutura da camada eletr6-
nica externa de cada elemento determina o tipo de ligagdo
(diferentes concentragdes em diferentes camadas do cabelo,
mais ou menos fortemente ligados). Estas diferentes formas
de ligagdo podem levar a diferentes perdas no processo de
lavagem nos diversos meios, o que leva a diferentes resulta-
dos para uma mesma amostra’®, Provavelmente, este seja o
principal motivo do descrédito com relagdo a determinagéo
da concentragio de minerais presentes no cabelo, a ponto de
serem encontradas citagGes no sentido de que seria mais raci-
onal analisar os diferentes reagentes e solventes utilizados
para a lavagem do cabelo do que o préprio cabelo'”. A incer-
teza a respeito dos mecanismos de incorporagdo de elementos
trago no cabelo e, as vezes, a falta de correlagdo entre a con-
centragio deles nos 6rgdos internos e cabelo também sdo
motivos de descrédito'®,

A presenca de determinado elemento no cabelo indica que
houve absorgdo e exposi¢do do individuo a este elemento, mas
¢ dificil diferenciar entre exposi¢do exdgena e enddgena, uma

vez que a queratina pode combinar-se com elementos de fontes
exégenas e endégenas™>,

Niveis de Concentracio de Macrominerais
e Elementos Traco

Nio € possivel falar-se em valores normais para estes ele-
mentos, mas em faixas de concentragdo consideradas normais,
pois conforme ja citado, sdo muitos os fatores que contribuem
para que ocorram diferentes concentragdes no cabelo de deter-
minada populagd@o (idade, habitos alimentares, localiza¢do geo-
grifica, sexo, ocupagio, etc.). Conforme pode ser observado na
Tabela 1, as faixas de concentragdo sdo amplas para alguns
elementos, sendo estas apresentadas a partir de dados citados
na literatura. O excesso de elementos téxicos que acompanha o
envenenamento por metais pesados ou a deficiéncia de
micronutrientes associada a dietas pobres podem levar a um
desvio dos valores considerados normais, para uma determina-
da populagdo. Na Tabela 2 sdo mostradas as consequéncias
advindas da falta ou excesso de alguns elementos.

Vantagens da Andlise de Cabelo

O cabelo é uma matriz mais simples que o sangue e a urina,
cuja andlise € bastante utilizada para verificar uma possivel into-
xicagio, ou diagnosticar doencas. Além disso, a andlise do cabelo
¢ ainda mais fécil porque o analito estd presente em concentragdo
mais alta do que no sangue e urina®>®. O cabelo é um material
bioldgico atrativo por causa da simplicidade de amostragem (faci-
lidade de coleta, sem traumas e sem dor), estocagem, transporte e
manuseio. Além disso, ¢ um material bastante estivel que ndo
precisa ser mantido sob refrigeragio, tampouco necessita de pre-
servantes>*?%27, Isto, por exemplo, facilita a avaliagdo de uma
populagdo inteira de determinado local que estd sendo contamina-
da através da dgua ou poluentes industriais™'!.

Apesar de todas as controvérsias existentes, a determinagfo de
elementos trago no cabelo humano € importante nas ciéncias biol6-
gicas, médicas, criminais e ambientais, j4 que o cabelo representa
uma matriz biolégica interessante para estudo na drea organica e
inorganica. Conforme j4 citado, é muito titil para avaliar o consumo
¢ metabolismo de drogas na drea médica e criminal, onde até hoje
¢ dada maior credibilidade aos resultados da andlise do cabelo. Na
Tabela 3 s@o mostradas as vantagens da andlise do cabelo para
avaliar o consumo de drogas, em relagfio  andlise de urina>!!13%,

Tabela 1. ConcentragGes normais para elementos trago e macronutrientes no cabelo humano. Adaptado de 20.

Elemento Concentracao, Lig/g Elemento Concentracio, [g/g
Ag 0,16 - 0,70 Mg 1,49 - 567
Al 0,10 - 36 Mn 0,04 - 24
As 0,03 - 25 Mo 0,03 - 2,16
B 0,88 - 0,98 Na 0,02 - 2,02
Ba 0,76 - 1,41 Ni 0,002 - 4,05
Br 2- 35 Pb 0,004 - 95
Ca 0,17 - 4,69 ° Pd < 0,02
Cd 0,04 - 53 Pt < 0,05
Cl 0,12 - 14 Rb 0,06 - 5,34
Co 0,07 - 1,7 S 733
Cr 0,08 - 2,50 Sb 0,05 - 0,06
Cs 0,05 -1 Se 0,002 - 6,6
Cu 6,0 - 293 Sn 0,036 - 8,30
Fe 10 - 900 Sr 1,7 - 860
Ga 1 -250 Ti 0,13 - 12
Hg 03-122 A% 0,04 - 160
I 0,03 - 4,2 Zn 53,7 - 327
K 4 - 700 P 88,9 - 773
Li 9 -460

a: mg/g; b: nglg
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Tabela 2. Consequéncias advindas da intoxicagdo ou falta de alguns elementos. Adaptada de 10 e 25.

Elemento Efeitos

Sb A infecgdo aguda leva a vertigens, dores abdominais, nduseas, vomito, rinite, bronquite e danos
ao figado e rins.

As A intoxicagdo resulta em necrose do figado, hepatite, encefalite, nefrite, degradagdo dos nervos
e rins.

Be A inalagdo cronica freqiientemente ocasiona perda de peso, dor nos ossos e articulagdes, febre,
distiirbio das fungdes do figado e baco e lesdes na pele.

Cd Ocasiona perda de peso, hemorragia, rinofaringite, fibrose dos bronquios, efizema pulmonar e
danos ao figado e rins.

Pb Causa danos ao sistema nervoso central, cérebro, rins e sistema reprodutor.

Hg Causa danos ao figado, rins e sistema nervoso central (SNC).

Se A intoxicagdo causa danos aos rins, SNC e cérebro. A insuficiéncia reduz a protegdo contra
toxicidade do Hg e Cd.

Tl Causa hemorragia gastrointestinal, neurite, necrose do figado, delirio e coma. Colapso do sistema
respiratério e SNC.

B A intoxicagdo ocasiona nduseas, dermatite e vomito.

Ca A deficiéncia causa problemas dentdrios, irritabilidade, osteosporose, insdnia e depressdo.

Mg A falta ocasiona excessiva sensibilidade ao ruido, insdnia, tremores, aumento da pressdo sangiiinea,
irritabilidade, espasmos musculares e transpiragcdo excessiva.

Cu A falta causa cdrie dentéria, infecgdo, enfraquecimento dos ligamentos, anemia e sangramento
das gengivas.

Cr A falta causa hipoglicemia.

Mn A falta ocasiona a reducgfio de aglicar no sangue, problemas nos ligamento ¢ mé funcionamento do

sistema reprodutivo.

Tabela 3. Vantagens da andlise de cabelo em relacdo a anilise de urina. Adaptada de 11.

Urina

Cabelo

Informagdo a respeito de um curto perfodo
de tempo de uso da droga (1-3 dias).

Nido consegue quantificar o uso continuo.
Naio relaciona com passado.
Pode ser uma prova evasiva.
Pode ndo comprovar as evidéncias.

Informacdo por um periodo maior (meses a anos).

Quantifica a extensdo do uso.
Relaciona com o passado.
Pode comprovar o uso.
Comprova as evidéncias.

DETERMINACAO DE ELEMENTOS TRACO

Coleta

Na maioria dos casos deseja-se avaliar o estado atual do
individuo, e assim deve-se coletar o maior niimero possivel de
foliculos na fase de desenvolvimento (andgena), porque a papila
estd em intimo contato com o resto do organismo, através da
circulagdo do sangue, linfa e fluido extra-celular®*?".

A amostra deve ser coletada na nuca, na regido logo acima
do pescogo. Este local de coleta ja é padronizado porque €
menos susceptivel & contaminagdo externa, também porque
quase sempre existe cabelo nesta regido em individuos calvos.
Coletam-se segmentos entre 0 ¢ 10 mm de distincia do couro
cabeludo, o que poderd fornecer informagdes quanto a exposi-
¢do que ocorreu antes da amostragem, do 7° ao 21° dia, uma
vez que a variacdo da concentracdo de determinado elemento
no cabelo é somente evidente dias apds a sua presenga no san-
gue. Normalmente sao coletados 2 a 3 g de cabelo, sendo para
tal recomendado o uso de luvas e tesouras de polietileno, ou
titdnio, ou ago inoxiddvel, ou tantalo (se for de metal os 6xi-
dos devem ser removidos). Ap6s a coleta o cabelo deve ser
guardado em bolsa de pléstico ou frasco de polietileno secos e
limpos, e posteriormente mantido em local limpo e seco®”#%:3!,

Cabelos de diferentes pigmentagées (naturais) do mesmo in-
dividuo devem ser coletados separadamente, uma vez que a ab-
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sor¢do dos elementos pode variar conforme a sua pigmentago®’.
Por outro lado, cabelos coloridos artificialmente ou submetidos
a outros tipos de tratamento ndo devem ser coletados, porque
podem estar altamente contaminados com determinado elemento
de dificil remo¢do no processo de lavagem, ou o tratamento dado
ao cabelo pode remover elementos da estrutura do cabelo o que
leva a valores de concentragio artificialmente baixos’.

Embora o cabelo seja mais susceptivel & contaminacdo pelo
meio ambiente e tratamento com cosméticos, ele € ainda preferido
em relagfo aos pélos de outras partes do corpo porque é menos
afetado pela excrecfo natural. Porém, pélos de outras partes do
corpo podem ser titeis para distinguir entre contaminago exégena
e endégena’. Uma ficha informativa com diversos dados e habitos
do doador deve ser preenchida no momento da coleta®'®,

Lavagem da Amostra de Cabelo

O cabelo destinado a andlise deve ser lavado para a remogio
de particulas de poeira, suor, gordura, etc.%”. Quando se deseja
determinar o contetido total de determinado elemento presente no
cabelo, uma simples lavagem em banho ultra-som jd pode ser
suficiente®. Porém, na maioria dos casos, deseja-se saber apenas a
concentragdo de elementos provindos da absor¢do endégena, onde
0 processo de lavagem torna-se a etapa mais importante da ana-
lise. Existem elementos que s3o fortemente ligados ao cabelo (por
exemplo, Hg e Cu>'®) e métodos efetivos de lavagem precisam
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ser otimizados. Cargnello et al.>® investigaram a eficicia de al-

guns procedimentos de lavagem do cabelo, que sdo normalmente
utilizados. Através das técnicas Microscopia Eletronica de Varre-
dura (SEM) e Espectrometria de Raios-X de Energia Dispersiva
(XES), os autores verificaram as particulas sobre a superficie do
cabelo e determinaram a concentragdo de alguns elementos atra-
vés da técnica Microscopia Protdnica de Varredura Nuclear
acoplada a Espectrometria de Emissdo de Raios-X Induzidos por
Prétons (PIXE). Eles constataram que os fragmentos de sujeira
que ainda permanecem no cabelo apds a sua lavagem, tém o po-
tencial de falsificar os resultados da andlise de elementos traco,
tais como Fe, Pb, Cu e Al, que estdo presentes no cabelo em
concentragdes da ordem de pg/g. Isto pode contribuir significati-
vamente para a grande variagio dos valores reportados como
normais por diferentes laboratérios'’, sendo a situagdo mais criti-
ca para elementos presentes no meio ambiente em concentragles
altas (por exemplo, o Al); € menos critica para elementos presen-
tes na amostra na ordem de %, como ¢ o caso do S.

De maneira geral, nenhum procedimento padréo de lavagem
pode ser prescrito, devendo-se sempre buscar aquele que re-
mova 0s contaminantes externos, sem extrair os elementos in-
corporados no cabelo durante seu crescimento. O método apro-
priado deve ser escolhido de acordo com o grupo especifico de
elementos, cujas concentragdes no cabelo deseja-se medir™™?,

Atualmente, o método de lavagem desenvolvido pelo IAEA
(International Atomic Energy Agency) € utilizado em muitos
laboratérios!2>23303!  Este método consiste em lavar-se 0,5g
de cabelo sucessivamente: 1 vez com acetona, 3 vezes com
dgua e | vez com acetona; entre cada lavagem deixar o cabelo

recoberto com o solvente, 4 temperatura ambiente e sob agita-
¢do, decantando o liquido entre cada lavagem; deixar o cabelo
secar durante a noite envolvido em papel filtro de grau
cromatografico. Borella et al.%, utilizando este método de lava-
gem, verificaram que as concentra¢Ges de Cd e Se no cabelo
aumentaram apds a lavagem com acetona, indicando que esta
proporcionou a contaminag@o (neste caso reagentes mais puros
poderiam ser empregados). Neste mesmo estudo eles verifica-
ram também que o EDTA é muito agressivo e remove elemen-
tos da estrutura do cabelo, tais como Ca, Cu, Mg, Zn, Cr e Pb,
sendo por isto ndo recomendado. Na Tabela 4 sdo indicados
diferentes procedimentos de lavagem.

Solubilizagdo da Amostra e Técnicas de Medida

A amostra deve ser pesada seca (ao ar ou em estufa), em pé
ou em segmentos tdo curtos quanto possivel. A quantidade
pesada deve ser representativa, sendo dependente da(s)
técnica(s) de medida utilizada(s) e da concentragdo aproxima-
da do analito na amostra. Antes da retirada da aliquota a ser
pesada, a amostra deve ser homogeneizada por agitagio 257816,

A digestdo 4dcida € a mais utilizada, em copo aberto ou fe-
chado. A hidrélise alcalina é raramente empregada para a de-
terminacdo de compostos inorgénicos no cabelo, sendo mais
frequentemente empregada para a determinacdo de compostos
organicos’. Entretanto, a dissolugio com hidréxido de tetrame-
tilamdnio (TMAH) tem a vantagem de minimizar a perda de
elementos voléteis*!, sendo bastante adequado para a anilise
de cabelo por ETAAS, ETV-ICP-MS ¢ ETV-ICP-AES.

Tabela 4. Métodos de lavagem de cabelo para a determinacio de elementos trago.

Procedimento (sequencial)/Reagente Ref.
I1x (uma vez) com Triton X-10; 1x com 4dgua bidestilada; secagem a temperatura ambiente. 5
1x com lauril sulfato de sédio a 1%; 1x com &gua bidestilada; secagem 2 temperatura ambiente. 5
Ix com EDTA a 5 %;1x com dgua bidestilada; secagem a temperatura ambiente. 5
4x com uma mistura acetona/metanol durante 20 min.;1x com dgua bidestilada; secagem a temperatura ambiente. 5
Método TAEA. 1,5,23,
30,31
4x com 4gua bidestilada em banho de ultra-som. 5
1x com mistura 1:1 de cloroférmio e etanol ultrapuros 23
em banho de ultra-som: 1x com etanol ultrapuro durante 20 min.; 1x com cloroférmio ultrapuro; 23
Ix com dgua ultrapura durante 20 min.
1x com uma mistura 3:1 de éter etilico e acetona; secagem a 85°C; 1x com solugio de EDTA a 5% 9
durante; 1x com dgua bidestilada; secagem em estufa a 85°C.
1x com n-hexano; 1x com solugdo de lauril sulfato de sédio a 1% em 4gua ultrapura; em banho de ultra-som: 32
1x com lauril sulfato de sédio a 0,1% em #dgua; 6x com dgua pura.
em banho ultra-som com solugfio de detergente ndo idnico a 1%; centrifugagdo a 1500 rpm; 3xcom dgua 33
destilada-desionizada; secagem em estufa a 37°C.
2x com com solugdo de Snoop a 10%; 3x com dgua; 1x com solugdo de EDTA a 10 %; 3x com &gua. 29
2x com solugdo de Snoop a 10%; 3x com 4gua fria; 1x com 4gua fervente; 3x com 4dgua fria 29
Ix com heptano; 3x com etanol a 95%; 3x com 4gua durante. 29
1x com dietileter; 1x com Triton X-100; 2x com 4gua bidestilada; secagem em estufa a 110°C. 6
Ix com detergente e posteriormente 3x com dgua destilada; secagem a 40°C. 34
Ix com acetona; 1x com éter dietilico anidro; 1x com acetona; 1x com solugdo de lauril sulfato de s6dio a 1%, 35
em banho-maria a 30°C; 3x com dgua desionizada; 1x com acetona; secagem em estufa a 60°C.
Ix com hexano; 3x com solugdo etanol-dgua 95:1; 3x com dgua desionizada; secagem em estufa a 60°C. 35
lavagem com detergente € dgua. 8
2x com solugdo de lauril sulfato de sédio a 1% em dgua; 3x com dgua desionizada; secagem a 60°C. 35
1x com mistura éter dietilico: acetona (1 + 3); secagem a 85°C; Ix com solug¢do de EDTA a 5%; 36
1x com &gua bidestilada e secagem 105°C.
vdrias vezes com #dgua da torneira; 1x com etanol; 1x com solugdo de detergente neutro a 1%,; 37
3x com dgua destilada; 5x com dgua bidestilada e secagem a 105°C.
com éter dietilico em extrator Soxlet e secagem ao ar. 38
1x com solugdo de detergente neutro a 50°C; 1x com metanol e secagem ao ar. 39
Ix com benzeno; 1x com acetona; 2x com éter dietflico; uma vez com 4gua e secagem ao ar. 40
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Os 4cidos comumente utilizados sdo HNO;, HCl, HySOq,
HCIO, e HF, conforme pode ser observado na Tabela 4. O
HCIO, ¢ utilizado, principalmente, para digerir a matéria orga-
nica e o HF para eliminar a sflica. Nos procedimentos mais
recentemente utilizados em diversos laboratdrios, hd uma ten-
déncia de fazer a digestio da amostra de cabelo em frasco
fechado e em forno de microondas®. Sendo utilizado forno de
microondas, dependendo da quantidade de cabelo a ser digerida,
basta adicionar somente HNO3; e H,O,. Com este método de
digestdo, as quantidades de reagentes que precisam ser adicio-
nadas sdo menores, 0 que minimiza os problemas de contami-
nagdo. Este procedimento deveria sempre que possivel ser bus-
cado, tendo-se em vista que a solugfo resultante fornece um
espectro mais limpo, ou seja, menor presenca de fons poliato-
micos se as medigdes das concentragdes dos elementos
pesquisados forem feitas por ICP-MS*'“#2, Também nio sio
introduzidos os fons CI' e SO4™ que interferem em ETAAS**,
Pelo fato da digestdo ser mais rdpida, os ciclos de aquecimento
podem ser repetidos até completa digestdo da amostra. Inde-
pendentemente do uso ou nio de microondas, a digestdo em
frasco fechado diminui o risco de contaminagdo e a perda de
elementos voliteis.

O uso de HClO,4 deve sempre que possivel ser evitado por
analistas inexperientes, tendo-se em vista que o mesmo &
potencialmente explosivo se for levado a secura . Nos exemplos
mostrados a seguir, pode-se notar que este dcido € bastante
utilizado, as vezes, por desconhecimento das suas caracteristicas.
Por outro lado, o HF € incoveniente para o manuseio, porque
ataca o vidro. De qualquer forma, o procedimento de digestdo
da amostra de cabelo deve ser otimizado de acordo com a
técnica de medida a ser utilizada. Assim, por exemplo, ndo hé
necessidade de se digerir totalmente a matéria orginica se
forem utilizadas as técnicas ETAAS, ETV-ICP-MS e ETV-ICP-
AES, porque a mesma serd eliminada na etapa de pirdlise.
Porém, se a solugdo da amostra for introduzida diretamente
num plasma de Ar, por exemplo em ICP-MS, poderdo ser
obtidos resultados incorretos, uma vez que a presenga de C
afeta a jonizagdo do analito®>4¢,

O cabelo pode ser também facilmente analisado sob a forma
de suspensdo (“slurry”)*”° ou diretamente®?, onde a preparagio
da amostra é rdpida e menos sujeita & contaminacfo. Neste
caso uma pequena quantidade da amostra é moida em moinho
de bolas de Zr ou cerimica®®*7°, com ou sem a presenga de
nitrogénio liquido. Alguns mg da amostra sdo suficientes para
a suspensdo, a qual pode ser preparada diretamente no préprio
copo do amostrador automitico?’. Para a estabilizagio da
suspensdo normalmente sdo adicionados agentes tixotrépicos
(Triton X-100, glicerol, entre outros)*%. O maior
inconveniente destes métodos é que o processo de moagem
pode contaminar a amostra. Melhores resultados podem ser
obtidos se a amostra for apenas parcialmente digerida com
pequena quantidade de HNO3 e H,0; e aquecida por um curto
periodo de tempo e/ou submetida a agitago em banho ultra-
som. Neste caso a amostra nfo precisa ser moida, mais os fios
de cabelo devem ser o mais curto possivel. A contaminagio
serd também menor se agentes tixotrépicos ndo precisam ser
adicionados (por causa da impureza dos reagentes), o que
ocorre quando uma sonda ultra-sOnica estiver acoplada ao
amostrador automdtico. As técnicas mais adequadas para a
andlise direta de suspensdes sdo ETAAS, ETV-ICP-MS e ETV-
ICP-AES, porque nio apresentam problemas tais como o
entupimento do nebulizador e carregamento excessivo da chama
ou plasma com a matriz da amostra e solvente, além de eliminar
adequadamente a matriz. A sensibilidade também & melhor
quando a vaporizacgido eletrotérmica é utilizada, o que ¢
importante quando se deseja medir a concentragdo de elementos
presentes em baixa concentragdo (Co, V, Ag, Au, Tl, Sb, Cd,
entre outros)32470 A anilise de cabelo sob a forma sélida é

N

interessante porque o Gnico tratamento que precisa ser dado a
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amostra é a sua lavagem. Assim, Miekeley et al’l.
determinaram Hg em cabelo através da introdugdo de 5-20mg
de cabelo num forno de combustdo acoplado a ICP-MS, onde
somente o vapor do elemento foi introduzido no plasma. O LD
obtido foi 1,9ng/g para 10mg de amostra. Sob este aspecto a
andlise por NAA também ¢é vantajosa, pois a amostra é
analisada sob a forma sélida. Através desta técnica, Mitiko et
al.*? desenvolveram um método para a derminagio simultinea
de Al, As, Br, Ca, Cd, Cl, Co, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Sb,
Sc, Se, V e Zn, onde foram obtidos resultados exatos e precisos
na andlise de amostras reais e amostras certificadas.

De maneira geral, as técnicas mais utilizadas para a andli-
se de cabelo na década de 70 foram FAAS® e NAA. Na déca-
da seguinte, ICP-AES*3 ¢ ETAASY31384L foram as mais
usadas. Na década de 80 foi desenvolvida a técnica de ICP-
MS%, consolidada no inicio da década atual, que juntamente
com ICP-AES sdo hoje as mais utilizadas para andlises de
rotina®*, devido a capacidade multielementar de andlise, am-
pla faixa de concentragdo dinidmica e boa velocidade analfti-
ca. Além disso, através delas, € muito maior o nimero de
elementos que podem ser detectados e a sua concentragdo
medida, se comparadas com ETAAS e FAAS. Entretanto, a
técnica de ICP-MS tem sido pouco utilizada, provavelmente
porque € uma técnica ainda nova e também sofisticada, onde
recursos humanos adequadamente treinados e capacitados ndo
estdo ainda amplamente disponiveis. Além disso, pelo fato da
maioria dos elementos pesquisados no cabelo estarem presen-
tes em aprecidvel concentragdo, os limites de detecgdo obti-
dos em ICP-AES jé sdo suficientes para um grande nimero
de elementos®.

Vasconcellos et a estudaram a contaminagdo com Hg
por indios da amazdnia, sendo a especiagido do elemento feita
através de coluna de troca i6nica e detec¢io por CVAAS.
Nestes trabalhos os autores verificaram que os indios do par-
que nacional do Xingu, apresentavam alto teor do elemento
no cabelo, devido, principalmente, 2 ingestdo de peixes pro-
venientes dos rios locais, os quais sdo contaminados com Hg.
Entretanto os indios nao apresentavam qualquer sintoma,
porque a maior parte do Hg estava na forma metilada, a qual
¢é atéxica. Através de um estudo interlaboratorial, os autores
observaram também que populagdes, supostamente nio
expostas ao Hg, apresentavam diferentes concentragdes de Hg
no cabelo, em distintas regides do Brasil. Num dos estudos
realizados por Miekeley et al.**, foram analisadas amostras
de cabelo de 1091 pessoas, por ICP-AES e ICP-MS. Algumas
destas amostras foram propositadamente enviadas a quatro
laboratérios estrangeiros, cujos servigos sdo normalmente
utilizados pela comunidade médica brasileira. Os autores
observaram fortes discrepincias entre os resultados, atribuido
como principal fator a insuficiente sensibilidade da técnica
de ICP-AES para vidrios elementos, a qual é utilizada pela
maioria dos laboratérios. Para determinar a concentragdo de
elementos tais como Hg, V, Sb, Ge, As, Se, etc, técnicas
mais sensiveis devem ser usadas (por exemplo, CVAAS,
HGFASS, ETAAS e ICP-MS), as quais raramente séo citadas
pelos laboratérios comerciais. Por outro lado, observaram
concordincia dos resultados obtidos para aqueles elementos
que podem ser adequadamente analisados por ICP-AES.
Assim sendo, Miekeley et al.’* concluiram que muitos
resultados e LDs obtidos por estes laboratérios, por ICP-AES,
nio sdo corretos. Concluiram também que em alguns destes
laboratérios ndo hd total preocupagdo quanto a certas
interferéncias espectrais observadas em ICP-AES.

Outras técnicas adequadas sao também empregadas, confor-
me pode ser observado na Tabela 5, mas estas proporcionam
menor velocidade analitica em andlises de rotina. Técnicas nio
destrutivas, tais como, PIXE® XRF'42333 NAA!61840 apy 5ido
mais utilizadas para a certificagdo de materiais e outros traba-
lhos de pesquisa relacionados também 2 estrutura do cabelo.

1 55,56

843



Tabela 5. Métodos de digestdo, preparagdo de suspensdo e técnicas de medida para a determinagfio de elementos traco em cabelo.

Procedimento; Reagente(s) Técnica/Analito Ref.
-digestdo em frasco Kjeldahl; HNOj e ETAAS, FAAS/ 5, 29
HCLO4 Ca, Mg, Cr, Cu, Se, Zn, Cd, K, Pb

-digestio em forno de microondas; ICP-AES/ 9

HF, HNO3 &3 H202

Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, mg,
Mn, Mo, Ni, P, Pb, Se, Ti, V, Zn

-digestdo em frasco Tecator DS 20; HNO; e HCIO, HGFAAS/ As 8

-digestdo em frasco fechado; H;0, e FAAS, XRF, ICP-AES, NAA/ 7

HNO; Nio indicado

-digestdo em copo aberto; HNO; ETAAS/ Se 34

-andlise de suspensdo ETV-ICP-AES/ 32

(moagem em nitrogénio liquido) Zn, Mn e Mg

-anélise direta da suspensao; glicerol ETASS/ Mn, Pb, Cd 47

-digestdo em forno de microondas; HNO3 e H,SO4 CVFAAS/ Hg 13

-digestdo em frasco fechado; HNO; e FAAS, ETAAS, CVFAAS/ 30

HCI104 Hg, Cd, Cr, Pb, Zn

-digestdo em forno de microondas; ICP-AES/ 57

HNO;, HCI e HF Al, Cu, Fe, Mn, Zn

-digestdo em tubo de polietileno FAAS 35

fechado (em banho-maria); HNO; Cu, Zn, Mg

-digestdo em frasco fechado (em estufa a 90°C); FAAS, ETAAS/ 35

TMAH a 5% Al, Cu, Zn

-digestdo em copo aberto; KMnOy4, H>SO4 € hidroxilamina DPSV/ Sb 39

-TMAH 25% ETAAS/ Si, Co, Ni, Cr, Fe 38

-digestdo parcial com HNOj3; FAAS, ETAAS/ 21, 38

70% m/v Mn, Fe, Cu, Zn, Cd

-dissolugdo em HNO; e HCIO, ETAAS/ Zn 38

-aquecimento por infra-vermelho; HNO; e HC104 ASV/ Pb 58

-digestdo em forno de microondas; HNO; CVAFS/ Hg 59

-digestdo em célula de quartzo sob radiagio ultra-violeta; Polarografia/ 37

HCIO,4 e H,0, Zn, Pb, Cu

Tabela 6. Comparagdo dos limites de detec¢do, em pug/L. Adaptado de 56 e 63.
Elemento ETAAS ICP-AES ICP-MS INAA FAAS

Ag 0,005 1 <0,01 - 0,9
Al 0,04 4 0,1 20 30
As 0,2 20 0,07 3 100; 0,02°
B 20 2 0.1 - 700
Ba 0,1 0,1 0,01 90 8
Be 0,01 0,06 <0,01 - 1
Bi 0,1 20 0,003 0,6 20; 0,02 °
Cd 0,003 1 0,06 20 0,5
Co 0,01 2 <0,001 0,05 6
C - 50 - - -
Cu 0,02 0,9 0,05 150 1
Fe 0,02 1 2 30 3
Hg 1 20 <0,01 - 200; 0,008"
Li 0,05 0,9 0,04 - 0,5
Mn 0,01 04 0,04 7 1
Ni 0,1 4 0,03 60 4
Pb 0,05 20 0,06 - 10
Sb 0,2 60 0,04 0,1 30
Se 0,2 60 1 1 70; 0,022
Si - 3 1 - -
Sn 0,2 40 0,05 - 100
Sr 0,02 0,05 0,02 20 2
Ti 1 0,5 0.4 250 50
Tl 0.1 40 0,06 - 9
U - 10 0,002 0,2 _ 10000
\Y 0,2 2 0,03 0,8 40
Cr 0,01 2 0,05 1 2
P 30 30 1 - 50000
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Cont. Tabela 6.

Elemento ETAAS ICP-AES ICP-MS INAA FAAS
S - 50 - - -
Mg 0,004 0,08 0,2 3000 0,1
K 0,05 50 - - 2
Au 0,1 4 <0,001 - 6
w 0,2 20 0,007 1 1000
Te 0,1 50 <0,001 - 20; 0,02°
Zn 0,01 1 <0,01 3 0,8
Mo 0,04 5 0,02 2 30

a: HGFAAS; b:CVFAAS

Por muitos anos, a NAA foi a técnica favorita para a deter-
minagdo de elementos trago no cabelo. Esta técnica normal-
mente requer a minima preparacdo da amostra (lavagem, seca-
gem e encapsulamento) e permite a determinagdo simultinea
de vérios elementos, sendo mais isenta & contaminacdo. Entre-
tanto, o espectro para alguns nuclideos somente pode ser obti-
do apés algumas horas, ou dias, de irradiagio da amostra®.
Isto diminui a velocidade analitica, ndo sendo muito adequada
para anglises de rotina®. Uma outra desvantagem ¢ a sensibi-
lidade inadequada para alguns elementos'3.

A digestdo seguida da determina¢do multielementar por ICP-
AES ou ICP-MS € a rota mais comum e mais rdpida de se
obter a méxima informagio a respeito de uma amostra*!, A
técnica ICP-AES permite a determinagio de elementos tais
como Cu, Fe, Ca, Mg, Zn e etc, enquanto que a técnica de
ICP-MS é mais adequada para a determinagio de elementos
em baixas concentragdes (V, Cr, Tl, Pb, etc).

Na Tabela 7 s@o mostrados os LDs de virios elementos
presentes no cabelo 30-323847:3961 "com ag respectivas técnicas
de medida. O LD € definido por 3s/m, onde s é desvio padriao
de 10 leituras consecutivas do branco e m é a declividade da
curva analitica (obtida por adigdo de analito ou calibragio
externa)*’. O limite de quantificacdo (LQ) ¢ obtido sob as
mesmas condi¢des de obtenc¢do do LD, porém é levado em
conta a massa da amostra utilizada para a anélise, sua diluigdo
e presenca de interferentes que podem aumentar o sinal do
branco e/ou diminuir o sinal do analito, Os LDs e LQs de
uma técnica podem variar, dependendo do método de
introdugdio da amostra (nebulizagdo pneumitica ou ultrass6-
nica, inje¢do em fluxo - FIA-, vaporizagdo eletrotérmica -
ETV, etc.), separagcdo da matriz/pré-concentracdo do analito,
tipo de instrumento, limpeza da vidraria e pureza dos reagen-
tes utilizados.

Conclui-se que h4 discrepéncia entre resultados obtidos na
andlise da mesma amostra de cabelo, bem como as faixas de
concentra¢Oes consideradas normais para uma mesma popula-
¢do. Isto ocorre, principalmente, porque métodos padrdes de
coleta, lavagem e preparo da amostra ndo sdo sempre seguidos,
tampouco otimizados. Grande parte do problema, possivelmen-
te, poderia ser resolvido através de programas interlaboratoriais
e de controle de qualidade, além de levantamento de dados em
relacdo as caracteristicas da populagdo atendida. Assim, por
exemplo, a concentra¢fo de determinado elemento considerada
normal no cabelo de uma determinada populagfo, pode néo ser
normal para outra. Além disso, os profissionais das diferentes
dreas envolvidas precisam interagir entre si para a troca de
informagdes tteis, o que pode levar a uma melhoria da quali-
dade da andlise de cabelo.

Entretanto a andlise de cabelo é bem aceita em toxicologia,
polui¢do ambiental e criminalistica, provavelmente porque neste
caso as contaminagdes endégena e exdégena sdo mais facilmen-
te distinguidas. Além disso, a presenga de drogas no cabelo
(derivados do épio e cocaina) dificilmente poderd ser confun-
dida com contaminagdo exdgena.
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Tabela 7. Limites de detecgdo (LD) para cabelo. Adaptado de
30,32,38,47, 54,59 ¢ 61-63.

Elemento Técnica de medida LD, ug/g
Zn ETV-ICP-AES 04 -0,8
Mn ETV-ICP-AES 0,2-03
Mg ETV-ICP-AES 1,4 - 6,6
Hg CVAAS 0,5
Hg ICP-AES 0,8
Hg ICP-MS 0,005
Cd ETAAS 0,08; 0,03*
Cd ICP-AES 0,04
Cd ICP-MS 0,006
Cr ICP-AES 0,14
Cr ICP-MS 0,01
Pb “ 0,003
Pb ICP-AES 1,8
Zn ICP-AES 26
Pb DPASV 0,04
Cd “ 0,02
Zn “ 0,02
Cu “ 0,02
Hg CVAFS 2 pg
Cu “ 0,3
Pb “ 0,1; 0,05
Zn “ 10
Al ETAAS 0,3
Mg “ 0,1
Si “ 1
Co “ 0,1
Ni “ 0,5
Cr “ 0,1
Bi “ 0,3
Fe “ 0,2
Mn “ 0,03; 0,04*
Ag “ 0,05
Ag ICP-AES 0,02
Ag ICP-MS 0,001
As ICP-AES 0,2
As ICP-MS 0,04
Au ICP-AES 0,4
Au ICP-MS 0,001
Bi ICP-AES 0,8
Bi ICP-MS 0,001
Co ICP-AES 0,12
Co ICP-MS 0,001
Ge ICP-MS 0,8
Ge ICP-MS 0,001
Mo ICP-MS 0,16
Mo ICP-AES 0,003
Ni ICP-AES 0,3
NI ICP-MS 0,001
Sb ICP-AES 1,2
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Cont. Tabela 7.

Elemento Técnica de medida LD, ug/g

Sb ICP-MS 0,005
Se ICP-AES 1,5

Se ICP-MS 0,05
Sn ICP-AES 0,03
Sn ICP-MS 0,03
Th ICP-AES 0.4

Th ICP-MS 0,001
U ICP-AES 0,6

U ICP-MS 0,001

* andlise de suspensdo
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