CARTA AO EDITOR

Publicamos abaixo a carta recebida do Prof. Ira Brinn, refe-
rente ao artigo de Nakaema e Sanches, publicado em Quimica
Nova 1999, 22, p. 412 e a seguir, a resposta dos autores:

Sr. Editor,

Nakema e Sanches recentemente publicaram! uma descrigo
do método de fluorescéncia resolvida no dominio da freqiiéncia.
Terminaram o artigo com uma breve comparagio deste método
com o outro mais comumente utilizado para obter as mesmas
informagdes, i.e., 0 método de contagem de mono-féton resolvi-
da no tempo. Com o intuito de colocar esta comparagéio dos dois
métodos em perspectiva, gostaria de tecer alguns comentdrios
sobre o dltimo pardgrafo do artigo citado acima.

Os autores declaram' que no método de contagem de mono-
fétons "a excitagdo € feita com pulsos de um laser", enquanto que
"com a técnica no dominio da freqiiéncia ndo hé a necessidade da
utilizag@io de um laser". Os autores interpretam a utilizagdo de um
laser explicitamente como uma inconveniéncia a ser evitada e a
clara implicagio € que sua utilizag@o torna o método de conta-
gem de mono-féton mais caro do que as determinagdes no
dominio de freqiiéncia. Na realidade, ambos os métodos pode-
riam ser empregados ou com um laser ou com uma lampada, e
a maior conveniéncia de um ou o outro método por causa da
fonte de excitagdo € inexistente. (Em ambos os métodos a fon-
te de excitacdo utilizada depende da resolucdo temporal dese-
jada.) Também por essa razdo, o custo do equipamento para os
dois métodos ndo favorece nenhum dos dois.

Sendo assim, podemos perguntar porque o método de con-
tagem de mono-fétons € nitidamente favorecido entre os gru-
pos de pesquisa estudando fluorescéncia como fungfo de tem-
po. Posso sugerir duas razGes para isso. Primeiro, considere a
diferenca entre as representagdes graficas dos resultados gera-
dos pelos dois métodos (Figuras 1 e 2). No caso das represen-
tagdes graficas do método no dominio da freqiiéncia (Fig. 1), é
6bvio que as representagdes graficas variam em funcgdo dos
tempos de vida (Fig. 1a) e das contribui¢des relativas de cada
termo num decaimento biexponencial (Fig. 1b), porém definiti-
vamente nio é 6bvio como interpretar estas diferencas visual-
mente, sem uma andlise detalhada dos dados.

A interpretagio dos dados do método de contagem de mono-
fétons (Fig. 2) é bem mais intuitiva. E dbvio que existem, pelo
menos, trés termos exponenciais, dos quais um se refere a tem-
po de crescimento e dois sdo tempos de decaimento. Essa fa-
cilidade diferencial de interpretagio ndo somente serve para
aumentar a confianca do pesquisador nos seus resultados, mas
também permite ao pesquisador terminar um ensaio logo no
inicio, quando uma olhada rapida na representacéo grafica in-
dica que ha alguma coisa errada.

Uma segunda vantagem® do método de contagem de mono-
fétons € que ele é mais facilmente adaptado para receber perfis
de decaimento da superficie ("front face") da amostra. Isso
torna este método o mais indicado para trabalhos com sélidos
ou solugdes muito concentradas.

Em resumo, ambos os métodos sdo capazes de gerar os mes-
mos resultados e sdo titeis para determinar tempos de decaimen-
to na regifio de pseg e nseg. Porém, o método de contagem de
mono-fétons resolvida no tempo tem a vantagem de ser mais
facil de se usar, além de ser muito mais indicado para estudar
sistemas com forte absor¢do ou espalhamento da luz.
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Figura 1. Representagdes grdficas padrdes (da ref. 1) dos resultados
obtidos pelo método do dominio du fregiiéncia. a) para diferentes tem-
pos de vida; b) para diferentes contribuicies relativas a cada termo
de um biexponencial.
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Figura 2. Representagdo grdfica (reproduzida du ref. 2, com a permis-
sdo da Elsevier Science) dos resultados obtidos pelo método de conta-
gem de mono-foton resolvido no tempo. Um decaimento triexponencial.
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Prezada Professora,

Em resposta 2 carta enviada pelo Prof. Ira Brinn em relagéo
ao artigo Fluorometria no Dominio da Freqiiéncia publicado
no Vol. 22, p. 412 da Quimica Nova, gostaria de reafirmar a
vantagem do sistema no dominio da freqiiéncia sobre os siste-
mas de contagem de fétons quando se utiliza uma lampada de
Xe. Com o sistema no dominio da freqiiéncia € possivel resol-
ver, em uma mistura, Ins e 300ps, enquanto que com o sistema
de contagem de fétons € necessdrio um laser com pulsos curtos
para se conseguir a mesma resolugdo. Com o sistema de con-
tagem de fétons € necessério utilizar a técnica de deconvolu-
¢do para se eliminar o sinal de excitagio do decaimento da
fluorescéncia, e como a largura dos pulsos da lampada é de
cerca de Ins, as medidas de tempos menores que 1lns se tor-
nam estimativas.

Entretanto, se o pesquisador dispde de lasers e sabe
como manté-los, o sistema de contagem de f6tons tem a
vantagem de facilitar o ajuste de modelos tedricos sobre os
dados experimentais, ji que estes dados ji sdio no dominio
do tempo.

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Profa. Dra. Rosemary Sanches

Depto. de Fisica e Informatica

Instituto de Fisica de Sdo Carlos - USP - CP 369
13560-970 - Sio Carlos - SP

e-mail: sanches@if.sc.usp.br
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